DIE GEBRAUCHSANWEISUNG

WOHLK ENZYMTABLETTEN

Zur Reini fiir alle weichen und
durchlissigen Contactlinsen.
Dieses Produkt enthalt einen Wirkstoff, mit dem
Proteinablagerungen und andere durch den tagli-
chen Gebrauch entstehende Ablagerungen auf der
Linse entfernt werden kénnen.

Die Enzymtabletten wirken gegen Protein-, Fett-,
Muzin- und Kalziumablagerungen.

Wir empfehlen die Verwendung von Enzymtabletten
einmal wochentlich.

GEBRAUCHSANWEISUNG

BEI WEICHEN CONTACTLINSEN

Allgemeine Gebrauchsanweisung (Kombilosungen)

1. Waschen Sie sich die Hande und spiilen Sie sie ab.

2. Fiillen Sie den Linsenbehélter mit Kombilosung.

3. Geben Sie eine Enzymtablette hinzu.

4. Legen Sie die Contactlinsen in die jeweilige
Kammer des Behalters.

5. Lassen Sie die Contactlinsen tiber Nacht in der
Losung.

6. Spiilen Sie die Contactlinsen, bevor Sie sie am
néchsten Tag wieder einsetzen, gut mit Kombilo-
sung ab.

GEBRAUCHSANWEISUNG

BEI EINSTUFEN-PEROXIDSYSTEMEN
Waschen Sie sich die Hande und spiilen Sie sie
ab. Fiillen Sie den Linsenbehalter mit der Des-
infektionsldsung des Peroxidsystems, geben Sie
gleichzeitig mit der Tablette zur Neutralisierung
eine Enzymtablette hinzu und befolgen Sie die
vorgeschriebenen Anweisungen.
Am nichsten Tag sollten Sie die Contactlinsen vor
dem Einsetzen unbedingt gut mit Kochsalzlosung
absptlen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

BEI SAUERSTOFFDURCHLASSIGEN LINSEN
Befolgen Sie die allgemeinen Gebrauchsanwei-
sungen und verwenden Sie dabei entweder eine
Kombilésung oder eine Aufbewahrungsl6sung fiir
sauerstoffdurchldssige Linsen.
Am néachsten Tag sollten Sie die Contactlinsen vor
dem Einsetzen unbedingt gut mit dieser Losung
absptlen.

VORSICHTMARNAHMEN

@ Bei bis zu 35°C und auRerhalb der Reichweite von
Kindern aufbewahren.

e Denken Sie daran, die Linsen nach der Verwen-
dung von Enzymtabletten gut abzuspulen.

@ Die Tabletten nicht verschlucken.

® Verwenden Sie das Produkt bei anhaltenden
Reizungen nicht weiter und wenden Sie sich an
Ihren Optiker.

® Von Patienten mit einer Allergie gegen einen der
Bestandteile darf das Produkt nicht verwendet
werden.

ZUSAMMENSETZUNG
Natriumchlorid, Dinatriumphosphat und 1,5 mg
Siihtilicin
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